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Настоящий документ распространяется на расходомеры-счет-
чики ультразвуковые «ВЗЛЕТ РБП» и предназначен для ознакомле-
ния с устройством расходомера, монтажом и порядком его эксплуа-
тации.  

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора 
возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на мет-
рологические характеристики и функциональные возможности рас-
ходомера. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АС - акустическая система; 
АСУ - автоматизированная система управления; 
БИЦ - блок измерительный цифровой; 
ВИП - встроенный источник питания; 
ДСУ 
ДУУ 
ЖКИ 

- датчик скорости ультразвуковой исполнения ПЭА Д-001 (-002); 
- датчик уровня ультразвуковой исполнения ПЭП-405; 
- жидкокристаллический индикатор; 

ИВП - источник вторичного питания; 
НС - нештатная ситуация; 
НСХ - номинальная статическая характеристика преобразования; 
ОТ - отказ; 
ПК - персональный компьютер; 
ПО - программное обеспечение; 
ПЭП - пьезоэлектрический преобразователь; 
ТПС - термопреобразователь сопротивления; 
УВ - универсальный выход; 
УЗС - ультразвуковой сигнал; 
ЭД - эксплуатационная документация. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вид наименования или обозначения, выполнен-
ного в тексте и таблицах жирным шрифтом, например: Параметры 
объекта, соответствует его отображению на дисплее прибора. 

* * * 

§ ʈʘʩʭʦʜʦʤʝʨ-ʩʯʝʪʯʠʢ ʫʣʴʪʨʘʟʚʫʢʦʚʦʡ çɺɿʃɽʊ ʈɹʇè ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦ-
ʚʘʥ ʚ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʩʨʝʜʩʪʚ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʈʌ ʧʦʜ 
ˉ 52517-13 (ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʪʠʧʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʠʟʤʝ-
ʨʝʥʠʡ RU.C.29.006.ɸ ˉ 49653/1). 

 
 

Удостоверяющие документы размещены на сайте  www.vzljot.ru 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

I. Изготовитель гарантирует соответствие расходомеров-счетчиков ультразву-
ковых «ВЗЛЕТ РБП» техническим условиям в пределах гарантийного срока 
21 ʤʝʩʷʮ с даты первичной поверки при соблюдении следующих условий: 

1. Хранение, транспортирование, монтаж и эксплуатация изделия осу-
ществляются в соответствии с эксплуатационной документацией на 
изделие. 

2. В течение месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию заключен 
договор обслуживания с любым сервисным центром АО «Взлет» с 
отметкой в паспорте изделия. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Дата ввода изделия в эксплуатацию и дата по-
становки на сервисное обслуживание указываются в паспорте на из-
делие в разделе «Отметки о проведении работ», заверяются подпи-
сью ответственного лица и печатью сервисного центра. 

При несоблюдении условия пункта 2 гарантийный срок эксплуа-
тации составляет 12 месяцев с даты первичной поверки изделия. 

 

II. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного ре-
монта (без учета времени его транспортировки), если срок проведения га-
рантийного ремонта превысил один календарный месяц. 

 

III. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: 

а) отсутствует паспорт на изделие с заполненным разделом «Свиде-
тельство о приемке»; 

б) изделие имеет механические повреждения; 

в) изделие хранилось, транспортировалось, монтировалось или эксплу-
атировалось с нарушением требований эксплуатационной докумен-
тации на изделие; 

г) было допущено замерзание (переход в твердое фазовое состояние) 
контролируемой жидкости в канале (трубопроводе); 

д) отсутствует или повреждена пломба с поверительным клеймом; 

е) не была отправлена заверенная копия протокола монтажных и пус-
коналадочных работ в инженерно-технический центр АО «Взлет». 

 

* * *  

Неисправное изделие для выполнения гарантийного ремонта направ-
ляется в региональный или головной сервисный центр. 

 

Информация по сервисному обслуживанию представлена на сайте 
http: www.vzljot.ru  в разделе Сервис. 



 

6 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Назначение  

1.1.1. Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ РБП» предназначен 
для автоматического измерения объемного расхода, объема, уровня 
различных жидкостей с широким спектром свойств (включая агрес-
сивные) в безнапорных трубопроводах и открытых водоводах. 

Расходомер «ВЗЛЕТ РБП» может применяться для коммерче-
ского или технологического учета безнапорных потоков различных 
жидкостей, в том числе, сточных вод на промышленных предприя-
тиях, на очистных сооружениях, в канализационных сетях и т.д. 

Расходомер также может использоваться в различных отраслях 
промышленно-хозяйственного комплекса, включаться в состав ин-
формационно-измерительных систем, АСУ ТП и т.д. 

1.1.2. Расходомер ультразвуковой «ВЗЛЕТ РБП» обеспечивает: 

- измерение дистанции до границы раздела сред и уровня жидкости с 
помощью пьезоэлектрического датчика уровня (ДУУ); 

- измерение скорости потока жидкости в прямом и обратном направ-
лении при помощи доплеровского датчика скорости (ДСУ); 

- определение объемного расхода и объема жидкости нарастающим 
итогом отдельно для прямого и обратного направления потока; 

- вывод результатов измерений в виде импульсно-частотных, токовых 
и логических сигналов; 

- индикацию измеренных, расчетных, установочных, архивированных 
параметров, текущей даты и времени на встроенном жидкокристал-
лическом индикаторе (ЖКИ); 

- вывод измерительной, диагностической, установочной и архивной 
информации по последовательным интерфейсам RS-232 и RS-485 
или по интерфейсу Ethernet; 

- автоматический учет изменения скорости распространения ультра-
звука при изменении температуры с помощью встроенных в ДУУ и 
ДСУ термопреобразователей сопротивления (ТПС); 

- архивирование результатов измерений в часовом, суточном  и ме-
сячном архивах, в интервальном архиве с устанавливаемым интер-
валом архивирования, а также данных об отказах и нештатных си-
туациях в специальных архивах; 

- возможность программного конфигурирования системы измерения с 
учетом особенностей монтажа расходомера на объекте; 

- автоматический контроль и индикацию наличия неисправностей рас-
ходомера и нештатных ситуаций; 

- сохранение установочных и настроечных параметров в энергонеза-
висимой памяти; 

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного 
доступа. 
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1.2. Технические характеристики 

1.2.1. Основные технические характеристики расходомера приведены в 
табл.1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра Примечания 

1. Максимальное индицируемое значение изме-
ряемого объемного расхода, м3/ч 

  
107  

2. Максимальное индицируемое значение накоп-
ленного объема, м3 109  

3. Диапазон измерения уровня, м     0,03-4  

4. Наименьшая ширина (диаметр) водовода, мм 100  

5. Напряжение питания постоянного тока, В 24  см. п.1.2.6 

6. Потребляемая мощность, Вт не более 20  

7. Средняя наработка на отказ, ч 75 000  

8. Средний срок службы, лет 12  

 

1.2.2. Параметры измеряемой среды: 

- температура – от 0 до 50 ºС; 

- минимальная скорость потока (прямого и обратного) – 0,1 м/с; 

- максимальная скорость потока – до 5 м/с; 

- содержание нерастворенного газа – не менее 2% (объема); 

- содержание твердых частиц – не менее 0,01 %. 

1.2.3. Разрядность индикации значений измеряемых параметров и еди-
ницы измерения указаны в табл.Б.1 Приложения Б ч.II РЭ.  

1.2.4. Расходомер обеспечивает вывод результатов измерений с помо-
щью: 

- универсальных выходов – от 1 до 9 (по заказу); 
- токового выхода – 1 или 2  (по заказу); 
- интерфейса RS-232 (RS-485); 
- интерфейса Ethernet (по заказу). 

1.2.5. Количество записей в архивах и журналах расходомера: 
- в часовом архиве – 1440 записей (глубина архива – 60 суток); 
- в суточном архиве – 60 записей (глубина архива – 2 месяца); 
- в месячном архиве – 60 записей (глубина архива – 5 лет); 
- в интервальном архиве – до 6000 записей; 
- в журнале пользователя – до 512 записей; 
- в журнале нештатных ситуаций измерительного канала – до 512 за-

писей; 
- в журнале нештатных ситуаций универсальных выходов – до 512 за-

писей; 
- в журнале отказов – до 60 записей; 
- в журнале режимов – до 512 записей. 

Срок сохранности информации в расходомере при отключенном 
внешнем питании не менее 1 года. 

1.2.6. Электропитание расходомера осуществляется стабилизированным 
напряжением постоянного тока значением из диапазона (22-29) В с 

уровнем пульсаций не более °1,0 %. Питание от сети 220 В 50 Гц 
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может обеспечиваться с помощью источника вторичного питания, 
поставляемого по заказу (Приложение Е).  

1.2.7. Расходомер (составные части) устойчив к воздействию: 

а) температуры окружающего воздуха: 

- блок измерительный цифровой (БИЦ) – от минус 10 до 45 ºС; 

- датчик уровня ультразвуковой (ДУУ) – от минус 30 до 50 ºС (при 
условии отсутствия образования инея, льда, кристаллов солей и 
других твердых отложений на излучающей поверхности ДУУ); 

- датчик скорости ультразвуковой (ДСУ) – от минус 10 до 50 ºС. 

б) относительной влажности окружающего воздуха: 

- БИЦ – не более 80 % при температуре до 35 ºС, без конденсации 
влаги (группа В4); 

- ДУУ и ДСУ – не более 100 % при температуре до + 40 ºС, c конден-
сацией влаги (группа Д1).  

в) атмосферного давления от 66,0 до 106,7 кПа. 

г) синусоидальной вибрации: 

- БИЦ – по группе N2 по ГОСТ Р 52931; 

- ДУУ, ДСУ – по группе V3 по ГОСТ Р 52931. 

д) Степень защиты по ГОСТ 14254 соответствует: 

- БИЦ – коду IP54; 

- ДУУ – коду IP68; 

- ДСУ – коду IP68. 

е) Расходомеры сохраняют свои характеристики при воздействии по-
стоянных и переменных магнитных полей сетевой частоты напря-
женностью 40 А/м.  

1.2.8. Защита системного программного обеспечения расходомера от 
преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует 
уровню «С» по МИ 3286-2010. 

1.2.9. Массогабаритные характеристики составных частей расходомера 
приведены в Приложении А. 
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1.3. Метрологические характеристики 

1.3.1. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня 

(дистанции) D определяются по формуле:  

 
- где Dизм, м – измеренное значение дистанции до поверхности жид-

кости;  

   С, м/c – измеренное значение скорости ультразвука в газовой среде; 

   v, м/c – максимальная скорость воздушного потока, измеренная ане-
мометром;         

  k – коэффициент (k = 10-3 ºС-1); 

 Dt, ºС – разность температур газовой среды в районе ДУУ и у поверх-
ности раздела сред. 

1.3.2 Пределы допускаемой погрешности измерения максимальной скоро-
сти потока жидкости в измерительном створе, не более:  

- абсолютной погрешности в диапазоне скоростей от минус 1,5 до 1,5 
м/с составляет ± 0,045 м/с; 

- относительной погрешности в диапазоне скоростей от 1,5 до 5 м/с 
составляет ± 3,0 %. 

1.3.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения сред-
него объемного расхода и объема в соответствии с рекомендациями 
МИ 2220-13 или МВИ 208/613-03 не более ± 4,0 %. 

При измерении среднего объемного расхода и объема при ско-
ростях потока ниже 1,5 м/с относительная погрешность оценивается 
как геометрическая сумма погрешностей при измерении максималь-
ной скорости потока и уровня. 

1.3.4 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения вре-

мени работы не превышают ° 0,01 %. 
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1.4. Состав  

1.4.1. Состав расходомера при поставке – в соответствии с табл.2. 

Таблица 2  

Наименование Кол. Примечание 

1. Блок измерительный цифровой 1 Примечание 1 

2. Датчик уровня ультразвуковой 1  

3. Датчик скорости ультразвуковой 1  

4. Комплект монтажный 1 Примечание 2 

5. Паспорт 1  

6. Руководство по эксплуатации  ч.1, 2  Примечание 3 

7. ПО для работы с ПК  Примечание 3 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Количество и тип модулей внешних связей – по заказу.  

2. Максимальная допустимая длина соединительных кабелей ДУУ-БИЦ 
(ДСУ-БИЦ) – 30 м. 

3. Эксплуатационная документация и карты заказа на данное изделие 
и другую продукцию, выпускаемую фирмой «ВЗЛЕТ», размещены на 
сайте по адресу www.vzljot.ru. 

Там же размещен пакет программ «Универсальный просмотр-
щик», включающий в свой состав инструментальную программу  
«Монитор ВЗЛЕТ РБП» для работы с прибором по последователь-
ным интерфейсам RS-232, RS-485 и интерфейсу Ethernet. 

1.4.2. По заказу может поставляться источник вторичного питания от сети 
220 В 50 Гц (рис.Е.1 Приложение Е). 
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1.5. Устройство и работа 

1.5.1. Принцип работы  

1.5.1.1. Принцип работы расходомера основан на бесконтактном измерении 
уровня жидкости, протекающей в безнапорном режиме, измерении 
максимальной скорости потока жидкости и пересчете текущего зна-
чения уровня и скорости в соответствующее значение расхода с по-
следующим вычислением, при необходимости, суммарного объема 
прошедшей жидкости. 

Измеренное значение уровня пересчитывается в значение пло-
щади живого сечения жидкости в зависимости от типа измеряемого 
объекта. Зависимость площади живого сечения от текущего уровня 
определяется при настройке прибора в виде функции «уровень – 
площадь» и вводится в прибор путем задания до 32 пар значений 
«уровень – площадь» вручную или при помощи специального ПО. 
Измеренное значение максимальной скорости потока пересчитыва-
ется в значение средней скорости с использованием коэффициента 
N, зависящего от типа объекта и текущего уровня заполнения. Зави-
симость коэффициента N от текущего уровня для конкретного типа 
объекта определяется при настройке прибора в виде функции «уро-
вень – коэффициент N» и вводится в прибор путем задания до 32 
пар значений «уровень – коэффициент N» вручную или при помощи 
специального ПО.   

1.5.1.2. Для определения уровня жидкости используется метод акустической 
локации через газовую среду границы ее раздела с жидкой средой 
(рис.1).  

Ультразвуковой датчик уровня ДУУ имеет два пьезоэлектриче-
ских преобразователя, один из которых излучает ультразвуковой 
сигнал (УЗС) по направлению к поверхности раздела сред, а другой 
принимает отраженный эхо-сигнал. 

Аналогичным образом работает ультразвуковой датчик скоро-
сти ДСУ, погружаемый в поток жидкости, при этом отражение эхо-
сигнала происходит от частиц взвеси и пузырьков воздуха, содержа-
щихся в потоке. 
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Рис.1. Схема измерения уровня и скорости потока.  

 

1.5.1.3. По измеренному значению времени прохождения УЗС в прямом и об-
ратном направлении ʊ и величине скорости распространения УЗС в 
газовой среде ʉ рассчитывается расстояние от излучающей поверх-
ности преобразователя до поверхности раздела сред. Для удобства 
оценки результатов измерений положение базовой плоскости, от ко-
торой ведется отсчет расстояния, привязано к внешней поверхности 
конструкции, на которой крепится ДУУ. При этом измеряемая дистан-
ция D равна расстоянию от базовой плоскости отсчета до поверхно-
сти раздела сред 

hsC
2

dtT
D +³

-
=  

где dt – смещение нуля, 

hs – высота датчика, 

С – скорость звука в воздушной среде. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения параметров hs и dt определяются по 
результатам калибровки расходомера при выпуске из производства 
и заносятся в паспорт. 

1.5.1.4. С учетом известной величины базы измерения уровня B рассчитыва-
ется текущее значение уровня Hʠʟʤ по формуле: 
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Hизм = B – Dизм, 

где В – расстояние от базовой плоскости отсчета до дна канала или 
до некоторой условной плоскости, относительно которой определя-
ется значение уровня. По измеренному значению уровня вычисля-
ются текущая площадь живого сечения потока S и коэффициент пе-
ресчета максимальной скорости в среднюю N. 

1.5.1.5. Поскольку скорость распространения УЗС зависит от параметров га-
зовой среды (температуры, влажности, давления, состава газа), то 
для обеспечения заданной точности измерений в расходомере ис-
пользуется термопреобразователь сопротивления, и текущее значе-
ние скорости УЗС рассчитывается с использованием эмпирической 
формулы, учитывающей температуру газовой среды, в которой про-
исходит распространение УЗС:  

t0,59CC 0 Ö+= , 

где C0 – скорость УЗС при температуре 0 С̄, м/с; 

       0,59 – коэффициент, м/сȪС; 

       t – текущее значение температуры газовой среды, измеренное 

расходомером, С̄. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение параметра ʉ0 для воздуха определя-
ется в результате калибровки при выпуске из производства. Если 
состав газовой среды на объекте отличается от воздуха, то для пра-
вильного определения расходомером текущего значения скорости 
УЗС необходимо выполнить корректировку значения параметра C0 

на объекте в соответствии с п.1.4.12. ч.II РЭ.    

1.5.1.6. В расходомере с целью повышения помехоустойчивости измери-
тельного тракта предусмотрен режим автоматического поиска  и сле-
жения за полезным эхо-сигналом на фоне помех. Помехи могут быть 
обусловлены многократными переотражениями УЗС и наличием на 
объекте посторонних отражателей.      

В режиме автоматического поиска используется один из 4-х кри-
териев для выбора полезного эхо-сигнала:  

- максимальный по амплитуде сигнал в заданном диапазоне измере-
ний; 

- ближайший по дистанции сигнал в заданном диапазоне измерений; 

- самый удаленный по дистанции сигнал в заданном диапазоне изме-
рений; 

- максимальное значение произведения амплитуды сигнала на ко-
рень квадратный из значения дистанции в заданном диапазоне из-
мерений. 

После нахождения полезного сигнала формируется окно слеже-
ния. Сигналы, не попадающие во временной интервал окна слеже-
ния, не учитываются прибором.  

Возможен также и ручной поиск полезного сигнала. 

Процедура настройки режима поиска полезного эхо-сигнала 
приведена в п.1.1.4. ч.II РЭ. 
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1.5.1.7.  В результате спектрального анализа принятого сигнала в канале ско-
рости определяются максимальные положительные F+ и отрица-
тельные F- доплеровские частоты с учетом калибровочных коэффи-
циентов dF+ и dF-. По их соотношению определяется направление 
потока и рассчитывается значение максимальной скорости. 

 
где ∆F доплеровский сдвиг частот для прямого направления потока 

равный F+, а для обратного направления потока равный F-; 

Fсигн – заданная частота излучения ~360 кГц (реальное значение 
Fрсигн находится в меню “технологические параметры”); 

α – угол скоса датчика, равный 35° для ДСУ-001 и 70° для ДСУ-002; 

W – значение скорости ультразвукового сигнала в воде, определяется 
по текущей температуре со встроенного в ДСУ термопреобразова-
теля сопротивления (также температура для другой жидкости может 
вводиться вручную). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения параметров dF+ и dF- определяются 
по результатам калибровки расходомера при выпуске из производ-
ства и заносятся в паспорт 

1.5.1.8. По значению Vмакс и N, с учетом текущего уровня определяется 
средняя скорость потока:  

Vср = Vмакс×N 

1.5.1.9.  Значение среднего объемного расхода вычисляется по формуле: 

Q = Vср×S 
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1.5.2. Устройство 

Структурная схема расходомера приведена на рис.2. 

Блок измерительный цифровой

Расходомер

   Модуль измерителя

Плата измерителя

Комбинированный 

модуль

Сервисный 

модуль

Сервисный 

модуль

Плата   вычислителя

Импульсно-частотный

или логический сигнал

RS-232

RS-485Индикатор

Клавиатура
Выходы

 сервисных

 модулей

   

ДУУ

ДСУ

ИВП
=24 В

~220 В  50 Гц

Модуль 

ВИП

 

ɺʀʇ ï ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ;  
ʀɺʇ ï ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʪʦʨʠʯʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ;  
ɼʋʋ ï ʜʘʪʯʠʢ ʫʨʦʚʥʷ ʫʣʴʪʨʘʟʚʫʢʦʚʦʡ;  
ɼʉʋ ï ʜʘʪʯʠʢ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʫʣʴʪʨʘʟʚʫʢʦʚʦʡ. 

Рис.2. Структурная схема расходомера. 
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Расходомер состоит из ультразвуковых датчиков уровня и ско-
рости и блока измерительного цифрового. 

ДУУ предназначается для измерения уровня потока. ДУУ ком-
плектуется ТПС. ДСУ предназначен для измерения скорости потока 
и также комплектуется ТПС. 

Основными элементами БИЦ являются платы измерителя и вы-
числителя.  

Измеритель обеспечивает зондирование поверхности жидкости 
(формирует зондирующие импульсы для ДУУ и ДСУ, принимает и 
усиливает сигналы от ДУУ и ДСУ), измерение времени прохождения 
УЗС в прямом и обратном направлении, измеряет сдвиг частоты 
приемного сигнала ДСУ, обработку сигналов ТПС и информацион-
ный обмен с платой вычислителя.  

Вычислитель осуществляет расчет вычисляемых параметров, 
информационный обмен с платой измерителя и внешними устрой-
ствами, архивирование информации, управляет работой электрон-
ных модулей внешних связей, жидкокристаллического индикатора  и 
обеспечивает работу клавиатуры. 

Для обеспечения внешних связей расходомера на плате вычис-
лителя установлен электронный комбинированный модуль универ-
сального выхода 0 и последовательных интерфейсов RS-232 и     
RS-485. 

Кроме того, по заказу на плату вычислителя дополнительно 
можно установить до двух электронных сервисных модулей внеш-
них связей: 

- один или два 4-канальных модуля универсальных выходов; 

- один или два модуля токового выхода; 

- модуль Ethernet. 

Управление работой расходомера и индикация измерительной, 
установочной, диагностической, архивной информации обеспечива-
ется с помощью клавиатуры и графического жидкокристаллического 
индикатор (ЖКИ). Период обновления текущей информации на 
экране ЖКИ составляет 1 с. 

1.5.3. Уровни доступа 

1.5.3.1. В расходомере предусмотрены три уровня доступа к установочным и 
калибровочным параметрам.  

Уровни доступа отличаются составом индицируемой на дисплее 
информации, возможностями по изменению установочных, калибро-
вочных параметров расходомера и обозначаются как режимы РА-
БОТА, СЕРВИС и НАСТРОЙКА. 

Назначение режимов: 

- РАБОТА – эксплуатационный режим (режим пользователя); 

- СЕРВИС – режим подготовки расходомера к эксплуатации; 

- НАСТРОЙКА – режим настройки и поверки расходомера. 

Режимы отличаются уровнем доступа к информации (индициру-
емой на дисплее и/или передаваемой по интерфейсам RS-232,     
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RS-485, Ethernet) и возможностями по изменению установочных па-
раметров расходомера. 

Наибольшими возможностями обладает режим НАСТРОЙКА. В 
этом режиме индицируются все параметры и возможна модифика-
ция всех настроечных параметров. Наименьшими возможностями 
обладает режим РАБОТА. 

Управление работой расходомера в различных режимах осу-
ществляется с клавиатуры и организовано с помощью системы 
меню и окон разного уровня, отображаемых на дисплее. Порядок 
управления, система индикации, взаимосвязи меню и окон, а также 
таблицы параметров, индицируемых на дисплее, приведены в При-
ложении А и Приложении Б ч.II РЭ. 

Для управления работой расходомера возможно также исполь-
зование персонального компьютера, подключаемого по интерфейсу 
RS-232 (RS-485) или интерфейсу Ethernet. 

1.5.3.2. Режим работы задается комбинацией наличия / отсутствия замыка-
ния с помощью перемычек контактных пар J3 и J4, расположенных 
на комбинированном модуле «RS-232 / RS-485 / универсальный вы-
ход 0» (рис.Д.2).  

Соответствие комбинаций режимам работы приведено в табл.3, 
где « + » – наличие замыкания контактной пары, а « - » – отсутствие 
замыкания. 

Таблица 3 

Режим работы 
Контактная пара 

Назначение режима 
J3 J4 

РАБОТА - - Эксплуатация 

СЕРВИС - + 
Подготовка  

к эксплуатации 

НАСТРОЙКА + - / + Настройка 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ɿʘʧʨʝʱʘʝʪʩʷ ʩʥʷʪʠʝ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʧʝʨʝʤʳʯʝʢ 
ʧʨʠ ʚʢʣʶʯʝʥʥʦʤ ʧʠʪʘʥʠʠ ʧʨʠʙʦʨʘ. 

1.5.3.3. Режим РАБОТА – это режим эксплуатации расходомера на объекте. 

В режиме РАБОТА пользователь имеет возможность просмат-
ривать: 

а) измеряемые значения параметров: расхода, объема, уровня, дистан-
ции, температуры воды и газовой среды, скорости УЗС в воде и га-
зовой среде; 

б) содержимое архивов и журналов (за исключением «Журнала пользо-
вателя»); 

в) конфигурационные параметры: настройки датчиков уровня и скоро-
сти, расходную характеристику объекта, типы установленных допол-
нительных модулей внешних связей и характеристики выходов, зна-
чения технологических параметров;  

г) параметры работы: 

- показания часов реального времени; 

- параметры связи по интерфейсам RS-232 (RS-485), Ethernet; 
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- значение времени нештатных ситуаций (НС); 

- слова состояния измерительного канала и выходов. 

В режиме РАБОТА пользователь имеет возможность устанав-
ливать параметры работы по интерфейсу RS-232, RS-485 или по ин-
терфейсу Ethernet: сетевой адрес прибора, скорость работы, дли-
тельность задержки и паузы. 

1.5.3.4. Режим СЕРВИС – это режим подготовки расходомера к эксплуатации 
на объекте. 

В режиме СЕРВИС дополнительно (по отношению к режиму РА-
БОТА) возможно: 

а) просматривать и изменять: 

- параметры объекта; 

- параметры настроечных профилей; 

- расходную характеристику объекта; 

- настройки индикации; 

- параметры обработки результатов измерения; 

- единицы измерения расхода [м3/с; м3/мин; м3/ч; л/с; л/мин; л/ч] и объ-
ема [м3; л]; 

- типы и значения параметров модулей внешних связей; 

- настройки интервального архива; 

- показания приборных часов; 

- режим перехода приборных часов на «зимнее»/«летнее» время. 

б) проводить калибровку на объекте канала измерения уровня и канала 
измерения скорости; 

в) производить очистку архивов и журналов (за исключением «Журнала 
пользователя» и «Журнала режимов»). 

1.5.3.5. В режиме НАСТРОЙКА возможно просматривать и модифицировать 
все параметры без исключения. 

В режиме НАСТРОЙКА дополнительно к режимам РАБОТА и 
СЕРВИС может производиться: 

- просмотр журнала пользователя; 

- поверка расходомера; 

- калибровка измерительных каналов; 

- запись в память расходомера типа, геометрических размеров, рабо-
чей частоты датчиков, калибровочных параметров, а также значе-
ний минимальной Cмин и максимальной Смакс скорости ультра-

звука в газовой среде; 

- запись в память заводского номера прибора. 
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1.5.4. Внешние связи 

1.5.4.1. Последовательные интерфейсы  

Последовательные интерфейсы RS-232, RS-485 и интерфейс 
Ethernet позволяют управлять прибором, считывать измерительную, 
архивную, установочную и диагностическую информацию, модифи-
цировать установочные параметры. Последовательные интер-
фейсы RS-232 и RS-485 поддерживают протокол ModBus (RTU Mod-
Bus и ASCII ModBus), принятый в качестве стандартного в приборах 
фирмы «ВЗЛЕТ».  

Интерфейс RS-232 может использоваться для непосредствен-
ной связи с персональным компьютером (ПК): 

- по кабелю (при длине линии связи до 15 м); 

- по телефонной линии (с помощью телефонного модема);  

- по радиоканалу (с помощью радиомодема). 

Дальность связи по телефонной линии, радиоканалу или каналу 
сотовой связи определяется их характеристиками. 

Интерфейс RS-485 обеспечивает связь по кабелю в группе из 
нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК, при длине 
линии связи до 1200 м.  

Скорость обмена по интерфейсам RS-232 и RS-485 (от 1200 до 
19200 Бод), а также параметры связи устанавливаются программно. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʅʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘ-
ʥʠʝ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʦʚ RS-232 ʠ RS-485. 

Интерфейс Ethernet используется для связи приборов в локаль-
ной сети, а также может использоваться для обмена данными через 
Интернет между приборами локальной сети и удаленным компьюте-
ром (компьютерами). Обмен осуществляется через шлюз локальной 
сети, имеющий собственный (глобальный) IP-адрес. При обмене 
данные упаковываются в стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP 
/ ModBus. Поддерживается также протокол ARP (Ethernet / ARP), ко-
торый используется для определения МАС-адреса узла по IP-
адресу запроса. 

1.5.4.2. Универсальные выходы 

Расходомер в зависимости от количества установленных сер-
висных модулей универсальных выходов (см. п.1.6.1.2) может иметь 
от 1 до 9 гальванически развязанных универсальных выходов.  

Назначения универсальных выходов, режимы работы, пара-
метры выходных сигналов, а также отключение выходов задаются 
программными установками. Возможные значения установок приве-
дены в Приложении Б ч.II РЭ. 

Схема оконечного каскада выходов и описание его работы при-
ведены в Приложении Г. 

¶ В частотном режиме работы на открытый выход выдается импульс-
ная последовательность типа «меандр» со скважностью 2, частота 
следования которой пропорциональна текущему значению расхода. 
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Возможно масштабирование работы частотного выхода путем про-
граммной установки. Установка производится в меню ЧАСТОТНЫЙ 
ВЫХОД ʍ значений следующих параметров: максимальной частоты 
работы выхода Fмакс, коэффициента преобразования выхода КР, а 
также нижнего Qнп и верхнего Qвп пороговых значений расхода, со-
ответствующих частотам 0 Гц и Fмакс на выходе. Максимально воз-
можное значение Fмакс – 3000 Гц. 

¶ В импульсном режиме работы на открытый выход каждую секунду 
выдается пачка импульсов, количество которых с учетом веса им-
пульса КИ соответствует значению объема, измеренного за преды-
дущую секунду. Максимально возможная частота следования им-
пульсов в пачке (типа «меандр» со скважностью 2) – 500 Гц. 

Для правильной работы универсальных выходов в расходомере 
предусмотрена процедура автоматического расчета коэффициента 
КР (имп/м3, имп/л) в частотном режиме и веса импульса КИ (м3/имп, 
л/имп) в импульсном режиме. 

Расчет КР производится по заданным пользователем значе-
ниям QВП и QНП и максимальному значению частоты Fмакс, расчет КИ 
– по заданным QВП и длительности выходных импульсов в диапа-

зоне от 1 до 500 мс. 

¶ В логическом режиме на выходе наличию события (или его опреде-
ленному состоянию) соответствует один уровень электрического 
сигнала, а отсутствию события (или иному его состоянию) – другой 
уровень сигнала.  

Программно для выхода в логическом режиме установкой зна-
чения высокий или низкий задается активный уровень (Актив. ур.), 
т.е. уровень сигнала, соответствующий наличию события. Электри-
ческие параметры уровней сигнала указаны в Приложении Г. 

Назначение выхода в логическом режиме устанавливается в 
окне ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫХОД ʍ / Парам. путем выбора одного из пяти 

его возможных назначений (табл.Д.7). При необходимости закрытия 
выхода программно устанавливается параметр Нет. 

В логическом режиме предусмотрена возможность задания про-
граммным путем в окне УСТАВКИ четырех условий (уставок) и од-
ного условия о наличии акустического сигнала. Уставки позволяют 
сравнивать текущее значение расхода с четырьмя заранее задан-
ными его значениями на условиях, которые приведены в табл.Д.6. 

При выполнении введенного условия на выходе формируется 
соответствующий логический сигнал. 

1.5.4.3. Токовый выход 

Токовый выход может быть реализован с помощью сервисного 
модуля токового выхода. Назначение и параметры работы токового 
выхода устанавливаются программно. Возможные значения устано-
вок приведены в табл.Б.6 и табл.Б.7. ч.II РЭ. 

Гальванически развязанный токовый выход сервисного модуля 
может работать в одном из трех диапазонов: (0-5) мА, (0-20) мА или 
(4-20) мА. 
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Номинальная статическая характеристика токового выхода     
расходомера: 

минмакс

минвых
нпвпнп

II

II
)Q(QQ

-

-
Ö-+=Q , 

где  Q – измеренное значение расхода, м3/с (м3/мин, м3/ч, л/с, л/мин, 
л/ч); 

Qвп – заданное значение верхнего порога расхода по токовому 
выходу, соответствующее Iмакс, м3/с (м3/мин, м3/ч, л/с, л/мин, л/ч); 

Qнп – заданное значение нижнего порога расхода по токовому 
выходу, соответствующее Iмин, м3/с (м3/мин, м3/ч, л/с, л/мин, л/ч); 

Iвых – значение выходного токового сигнала, соответствующее 
измеренному значению расхода, мА; 

Iмакс – максимальное значение диапазона работы токового вы-
хода (5 или 20), мА;  

Iмин – минимальное значение диапазона работы токового выхода 
(0 или 4), мА. 

При необходимости закрытия выхода программно устанавлива-
ется параметр Нет. 

Токовый выход в диапазоне работы (0-20) мА или (4-20) мА мо-
жет работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в диапазоне           
(0-5) мА – до 2,5 кОм. 

Допустимая длина кабеля связи по токовому выходу определя-
ется сопротивлением линии связи и входным сопротивлением при-
емника токового сигнала. Сумма сопротивлений не должна превы-
шать указанного сопротивления нагрузки.  
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1.5.5. Регистрация результатов работы  

1.5.5.1. Результаты измерений и вычислений записываются во внутренние 
архивы: часовой, суточный, месячный и интервальный.  

Количество записей в архивах указано в п.1.2.4. 

Длительность интервала архивирования интервального архива 
может устанавливаться пользователем из следующего ряда значе-
ний: 5; 10; 15; 20; 30 сек, 1; 2; 5; 6; 10; 15; 20; 30 мин, 1; 2; 3; 4; 6; 8; 
12; 24 час. 

1.5.5.2. В записи фиксируется значения следующих параметров: 

а) в часовом, суточном и месячном архивах:  

- Тпр. – время простоя, мин – в часовом архиве, час:мин – в суточном 

и месячном архивах;  

- V+ – накопленный объем в прямом направлении за интервал архи-

вирования; 

- V- – накопленный объем в обратном направлении за интервал архи-
вирования; 

- Hмин – минимальное значение уровня за интервал архивирова-

ния, м; 

- Hмакс – максимальное значение уровня за интервал архивирова-

ния, м; 

- Hср – среднее арифметическое значение уровня за интервал архи-
вирования, м; 

- VМИН – минимальное значение скорости за интервал архивирования, 

м/с; 

- VМАКС – максимальное значение скорости за интервал архивирова-

ния, м/с; 

- VСР – среднее арифметическое значение скорости за интервал ар-
хивирования, м/с; 

- слова состояний отказов и нештатных ситуаций. 

б) в интервальном архиве кроме вышеуказанных параметров фиксиру-
ются: 

- Cср – среднее арифметическое значение скорости ультразвука в га-

зовой среде за интервал архивирования, м/с; 

- Cмин – минимальное значение скорости ультразвука за интервал 
архивирования, м/с; 

- Cмакс – максимальное значение скорости ультразвука за интервал 
архивирования, м/с; 

- Wср – среднее арифметическое значение скорости ультразвука в 

измеряемой среде за интервал архивирования, м/с; 

- Wмин – минимальное значение скорости ультразвука в измеряемой 
среде за интервал архивирования, м/с; 

- Wмакс – максимальное значение скорости ультразвука в измеряе-
мой среде за интервал архивирования, м/с. 

Индикация значений архивируемых параметров сопровожда-
ется обозначением: 

- даты и часа архивирования – для часового архива; 
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- даты архивирования – для суточного и месячного архивов; 

- даты и времени окончания интервала архивирования – для интер-
вального архива.  

1.5.5.3. Изменение значений установочных параметров фиксируются в жур-
нале пользователя, который может содержать до 512 записей. В жур-
нале фиксируется: 

- дата и время произведенной модификации; 

- наименование модифицируемого параметра; 

- значение параметра до модификации; 

- значение параметра после модификации; 

- порядковый номер записи. 

1.5.5.4. Изменение режима работы прибора фиксируется в журнале режи-
мов, который может содержать до 512 записей. 

В журнале режимов фиксируется: 

- порядковый номер записи; 

- наименование установленного режима работы прибора; 

- дата и время установки режима. 

1.5.5.5. Нештатные ситуации и отказы, возникающие в процессе работы рас-
ходомера, фиксируются соответственно в журналах нештатных си-
туаций измерительного канала, журнале нештатных ситуаций уни-
версальных и токового выхода, журнале отказов. Журналы нештат-
ных ситуаций могут содержать до 512 записей, журнал отказов – до 
60 записей. 

В журналах нештатных ситуаций фиксируется: 

- порядковый номер записи; 

- наименование нештатной ситуации; 

- дата и время начала НС; 

- длительность НС (часы, минуты, секунды); 

- дата и время окончания НС. 

В журнале отказов фиксируется: 

- порядковый номер записи; 

- наименование отказа; 

- дата и время наступления отказа. 

Перечень фиксируемых отказов и нештатных ситуаций приве-
ден в табл.Г.4. ч.II РЭ. 
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1.6. Составные части расходомера 

1.6.1. Блок измерительный цифровой  

1.6.1.1. Функции БИЦ 

БИЦ представляет собой микропроцессорный измерительно-
вычислительный блок модульной конструкции, выполняющий сле-
дующие функции: 

- формирование зондирующих импульсов, а также импульсов для 
очистки ДУУ от возможного конденсата;  

- преобразование и обработку сигналов, полученных от ДУУ и ДСУ; 

- определение значений измеряемых параметров; 

- архивирование и хранение в энергонезависимой памяти результа-
тов измерений, вычислений, установочных параметров и т.п.; 

- обработку управляющих сигналов с клавиатуры, через последова-
тельный интерфейс RS-232 (RS-485), по каналу Ethernet; 

- вывод измерительной, архивной, диагностической и установочной 
информации на дисплей ЖКИ, через последовательный интерфейс 
RS-232 (RS-485) и интерфейс Ethernet; 

- вывод измерительной информации через токовый и/или универ-
сальные выходы; 

- автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуаций 
и неисправностей в расходомере.  

1.6.1.2. Конструкция БИЦ 

Внешний вид БИЦ приведен в Приложении А. 

Корпус БИЦ состоит из трех литых из алюминиевого сплава ча-
стей (конструктивных модулей): лицевой части – модуля измери-
теля, средней части – модуля встроенного источника питания (ВИП) 
и основания – монтажного модуля. 

Модуль измерителя содержит платы измерителя и вычисли-
теля. На лицевой панели корпуса модуля находятся жидкокристал-
лический индикатор и клавиатура. ЖКИ обеспечивает вывод четы-
рех строк алфавитно-цифровой информации при 20 символах в 
строке.  

На плату измерителя устанавливаются приемо-передающие 
модули, к которым подключаются ДУУ и ДСУ и температурный мо-
дуль с разъемами для подключения ТПС. 

На плату вычислителя устанавливается комбинированный мо-
дуль последовательных интерфейсов (RS-232 и RS-485) и универ-
сального выхода 0, снабженный контактными парами (для задания 
режима работы БИЦ и режима работы оконечного каскада универ-
сального выхода) и разъемами (для подключения кабелей связи с 
внешними устройствами). 

На плате вычислителя предусмотрены два слота расширения 
(разъема) для установки по заказу дополнительно одного или двух 
электронных сервисных модулей внешних связей. 

Сервисные модули имеют разъемы для подключения кабелей 
связи с приемниками сигналов, а модули универсальных выходов 
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еще и контактные пары для установки режимов работы оконечных 
каскадов. 

Возможные комбинации установки сервисных модулей внешних 
связей и нумерация выходов в зависимости от места  установки мо-
дулей (слота расширения) приведены в табл.4. 

Таблица 4 

Наименование 
модуля 

№ 
слота 

№ 
выхода 

Возможные комбинации 
модулей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комбинированный модуль 
RS-232 / RS-485 / 

универсальный выход 

– 0 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ 

Модуль токового выхода 
1 1 – ³ ³ – – – – – 

2 2 – ³ – – ³ ³ – – 

Модуль универсальных 
выходов 

1 1 - 4 – – – – ³ – ³ – 

2 5 - 8 – – ³ – – – ³ ³ 

Модуль Ethernet 1 – – – – ³ – ³ – ³ 

 

Модуль ВИП содержит плату встроенного источника питания. На 
нижней плоскости корпуса модуля ВИП расположена клемма защит-
ного заземления и технологический разъем. 

Модуль ВИП совместно с модулем измерителя, соединяемые 
электрически многожильным шлейфом и конструктивно винтами со 
стороны модуля ВИП, составляют субблок измерителя. 

Доступ к контактным парам и разъемам модулей внешних свя-
зей  для подключения кабелей связи с ДУУ, ДСУ и внешними устрой-
ствами осуществляется с обратной стороны субблока измерителя 
(рис.Д.1). 

В свою очередь субблок измерителя соединяется винтами со 
стороны лицевой панели с монтажным модулем, образуя блок изме-
рительный цифровой. На задней стенке корпуса блока устанавлива-
ются кронштейны, обеспечивающие крепление БИЦ на DIN-рейку 
35/7,5 (рис.A.2). 

На нижней плоскости корпуса монтажного модуля расположены: 
разъем интерфейса RS-232, отверстия с мембранными заглушками 
для ввода кабеля питания, сигнальных кабелей ДУУ, а также кабе-
лей внешних устройств, подключаемых к БИЦ.  

Внешний разъем RS-232 на монтажном модуле с помощью 
плоского кабеля подключается к 8-контактному разъему RS-232 ком-
бинированного модуля. 

1.6.2. Датчик уровня ультразвуковой 

ДУУ предназначен для излучения и приема ультразвуковых ко-
лебаний. В режиме излучения переменное электрическое напряже-
ние, поступающее на электрод передающего пьезоэлемента ДУУ, 
преобразуется в акустические колебания (обратный пьезоэффект), 
распространяющиеся в направлении границы раздела сред. В ре-
жиме приема ультразвуковые колебания, отраженные от границы 
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раздела сред, воздействуют на приемный пьезоэлемент и преобра-
зуются в переменное электрическое напряжение (прямой пьезоэф-
фект).  

Вид ДУУ приведен на рис.А.3. Основой ДУУ является пьезоэле-
мент, состоящий из набора пьезокерамических пластин. 

Для акустического согласования пьезоэлементов датчика с га-
зовой средой служит специальная излучающая накладка, защищен-
ная от внешних воздействий фторопластовым покрытием. Пьезо-
элементы с накладкой размещаются в корпусе из капролона. Через 
гермоввод к ДУУ подключен кабель связи, например, типа LiYCY 
(TP). 

1.6.3. Датчик скорости ультразвуковой 

Доплеровский датчик скорости располагается в нижней части 
потока и работает аналогично ДУУ. Отражение генерируемых аку-
стических колебаний происходит от частиц взвеси и твердых фрак-
ций, а также от пузырей газовой среды, содержащихся в потоке жид-
кости. Конструкция ДСУ полностью герметична и обеспечивает по-
гружение в измеряемую среду на максимальную глубину. 

Типы ДСУ для работы на разных диаметрах трубопроводов при-
ведены на рис.А.4 и А.5. ДСУ имеет два гермоввода для подключе-
ния кабелей связи, например, типа Unitronic FD CP(TP) 2х2х0,14. 

Кабели связи ДСУ и ДУУ подключаются к БИЦ через клеммники, 
устанавливаемые в кабельные муфты. Для обеспечения герметич-
ности концы кабельных муфт подвергаются термоусадке. 

1.7. Маркировка и пломбирование 

1.7.1. Маркировка на лицевой панели БИЦ содержит обозначение и наиме-
нование расходомера, товарный знак изготовителя, знак утвержде-
ния типа средства измерения. Заводской номер указан на шильдике, 
закрепленном на корпусе БИЦ.  

1.7.2. Заводские номера ДУУ наносятся краской на корпусе. Заводские но-
мера ДСУ наносятся на корпусе электроискровым способом. 

1.7.3. После поверки пломбируется контактная пара разрешения модифи-
кации калибровочных параметров.  

Контактная пара разрешения модификации параметров функци-
онирования пломбируется после ввода расходомера в эксплуата-
цию и проверки соответствия значений параметров функционирова-
ния, введенных в прибор, значениям, указанным в паспорте расхо-
домера и/или протоколе монтажных и пусконаладочных работ. 
Форма протокола монтажных и пусконаладочных работ приведена в 
приложении Ж. 

Параметры акустических систем определяются при выпуске из 
производства и заносятся в паспорт расходомера. 

1.7.4. Для защиты от несанкционированного доступа могут быть опломби-
рованы навесной пломбой два крепежных винта с лицевой стороны 
БИЦ. 
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2. МОНТАЖ РАСХОДОМЕРА 

2.1.  Меры безопасности 

2.1.1. К проведению работ по монтажу (демонтажу) расходомера допуска-
ется персонал: 

- имеющий право на выполнение данного вида работ на объектах 
установки расходомера, а также разрешение изготовителя; 

- имеющий право на проведение работ на электроустановках с напря-
жением до 1000 В; 

- изучивший документацию на расходомер и вспомогательное обору-
дование, используемое при проведении работ. 

2.1.2. При проведении работ с расходомером опасными факторами явля-
ются: 

- напряжение переменного тока с действующим значением до 264 В 
частотой 50 Гц (при подключении расходомера к питающей сети 
напряжением 220 В 50 Гц через источник вторичного питания); 

- другие опасные факторы, связанные со спецификой и профилем 
объекта, где производится монтаж. 

2.1.3. Перед проведением работ необходимо убедиться с помощью изме-
рительного прибора, что на трубопроводе (канале) отсутствует опас-
ное для жизни переменное или постоянное напряжение. 

2.1.4. В процессе работ по монтажу, пусконаладке или демонтажу расхо-
домера запрещается: 

- производить подключения к прибору, переключения режимов или за-
мену электрорадиоэлементов при включенном питании; 

- использовать электроприборы и электроинструменты без подключе-
ния их корпусов к магистрали защитного заземления, а также ис-
пользовать перечисленные устройства в неисправном состоянии. 

2.1.5. Перед тем, как подключить расходомер к электрической сети пита-
ния необходимо соединить с магистралью защитного заземления 
клеммы заземления источника вторичного питания (ИВП), блока из-
мерительного цифрового (БИЦ). 

Запрещается подключение клеммы защитного заземления к ма-
гистрали заземления молниезащиты. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʇʝʨʝʜ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʢ ʤʘʛʠʩʪʨʘʣʠ ʟʘʱʠʪ-
ʥʦʛʦ ʟʘʟʝʤʣʝʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʙʝʜʠʪʴʩʷ ʚ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ ʥʘ ʥʝʡ 
ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ. 

 

2.2. Подготовка к монтажу 

2.2.1. Для установки расходомера на объекте необходимо наличие: 

- свободного участка открытого канала (трубопровода) для установки 
ДУУ; 

- свободной площадки для размещения (при необходимости) кон-
струкций, защищающих ДУУ от осадков, воздействия ветра, солнеч-
ного или теплового излучения; 
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- свободного участка открытого канала (трубопровода) для установки 
ДСУ; 

- в месте установки ДСУ должен быть обеспечен доступ для периоди-
ческой отчистки датчика от скопления осадка и мусора; 

- места для размещения блока измерительного цифрового, источника 
вторичного питания и блока коммутации.  

2.2.2. Транспортировка расходомера к месту монтажа должна осуществ-
ляться в заводской таре. 

После транспортировки расходомера к месту установки при от-
рицательной температуре и внесения его в помещение с положи-
тельной температурой во избежание конденсации влаги необхо-
димо выдержать расходомер в упаковке не менее 3-х часов. 

При распаковке расходомера проверить его комплектность в со-
ответствии с паспортом на данный прибор. 

 

2.3. Требования по монтажу 

2.3.1. В месте установки ДУУ должны соблюдаться следующие условия:  

- режимы эксплуатации открытого канала (трубопровода) исключают 
наличие на поверхности раздела сред в зоне измерений плавающих 
фрагментов мусора и посторонних предметов;  

- отсутствуют либо минимальны рябь и завихрения жидкости, вызы-
вающие искажение поверхности раздела сред; 

- наличие пены на поверхности раздела сред в зоне измерений све-
дено к минимуму; 

- в месте установки ДСУ отсутствует осадок либо посторонние пред-
меты мешающие распространению ультразвуковых колебаний, дан-
ное требование может обеспечиваться регламентом работ по пери-
одической очистке измерительного участка. 

- отсутствуют элементы конструкций и посторонние предметы на пути 
распространения ультразвуковых колебаний от ДУУ до поверхности 
раздела сред; 

- излучающая поверхность ДУУ не должна подвергаться обледене-
нию, а внутри установочного патрубка не должна образовываться 
ледяная «шуба» от испарений. 

2.3.2. Место монтажа должно выбираться с таким расчетом, чтобы мини-
мальное расстояние от поверхности раздела сред при максималь-
ном уровне заполнения до базовой плоскости отсчета ДУУ состав-
ляло не менее  250-300 мм. 

2.3.3. Установка ДУУ и ДСУ на безнапорных трубопроводах и U-образных 
лотках должна производиться в соответствии с требованиями   МВИ 
208/613-03 (не менее 3 Вm перед измерительным сечением, где Вm 
– максимальная ширина или диаметр водовода) или  МИ 2220-13; 

2.3.4. При использовании расходомера на каналах, оборудованных стан-
дартными водосливами и лотками с успокоительными устройствами, 
ДУУ должен устанавливаться над успокоительными устройствами 
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вертикально. Отклонение оси от вертикального положения – не бо-
лее 0,5 углового градуса. 

При использовании расходомера на безнапорных трубопрово-
дах и открытых каналах, имеющих уклон, ДУУ должен монтиро-
ваться наклонно с учетом уклона, указанного в документе на объект 
либо измеренного экспериментально. При этом отклонение оси от 
заданного положения не более 0,5 углового градуса. 

2.3.5. ДУУ должен располагаться над серединой потока контролируемого 
канала. 

ДСУ должен располагаться на дне ниже по течению потока от-
носительно ДУУ. При наличии неизменного осадка ДСУ может быть 
смещен относительно дна выше по стенке трубы, при этом увели-
чится минимальное значение измеряемого уровня. 

2.3.6. В месте установки ДСУ и ДУУ и вблизи него не должно быть местных 
выступов, закладных деталей и других предметов, вызывающих воз-
мущение потока. 

2.3.7. Место канала (трубопровода), где монтируется ДУУ, должно быть 
устойчиво к размыву, заиливанию и зарастанию. 

Монтаж ДСУ и ДУУ должен производиться с условием обеспе-
чения доступа для обслуживания или оперативного контроля пара-
метров потока.  

2.3.8. Конструкция, на которой крепится ДУУ на объекте, должна обладать 
достаточной жесткостью и устойчивостью, не допускать в процессе 
эксплуатации смещения оси относительно первоначального положе-
ния и смещения базовой плоскости по вертикали. 

Крепление монтажного диска ДУУ к монтажному патрубку или 
конструкции должно производиться через резиновую прокладку, 
входящую в состав комплекта монтажных частей ДУУ. 

2.3.9. В месте размещения БИЦ должны обеспечиваться: 

- условия эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онной документации; 

- наличие свободного доступа и удобства эксплуатации БИЦ. 

Наличие освещения в месте размещения не обязательно, так 
как дисплей БИЦ имеет собственную подсветку. 

2.3.10. Не допускается монтаж БИЦ в местах, где на него может попадать 
струи воды, а также вблизи источников теплового и электромагнит-
ного излучений. 

2.3.11. Не допускается при монтаже изменение длины поставляемых кабе-
лей связи. 

 

2.4. Монтаж  датчика уровня и датчика скорости 

2.4.1. Для монтажа ДУУ на объекте может поставляться комплект монтажных 
частей. Для монтажа на трубопроводах используется установочный 
патрубок (рис. Б.1). На открытых каналах ДУУ произвольно крепится 
за монтажный диск с учетом требований п.2.3.   
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2.4.2. Монтаж ДСУ в открытых каналах и трубопроводах производится на кре-
пежной пластине, закрепленной на дне водовода (рис Б.3).  

2.4.3. Смотровой патрубок должен располагаться перед створом измерения 
уровня на расстоянии 0,3-1,5 м (рис Б.4). 

 

2.5. Монтаж блоков 

Установка и крепление БИЦ, ИВП (при необходимости) на вер-
тикальной плоскости производится с учетом их габаритно-присоеди-
нительных размеров (см. Приложение Б). 

Монтаж производится на предварительно закрепленную DIN-
рейку (шину монтажную 35/7,5). 

 

2.6. Электромонтаж  расходомера 

2.6.1. Электрическое соединение БИЦ, ДУУ и ДСУ расходомера выполня-
ется в соответствии со схемой, приведенной в Приложении В. 

2.6.2. Кабели связи и сетевой кабель по возможности крепятся к стене. Се-
тевой кабель прокладывается отдельно не ближе 0,3 м от остальных 
кабелей.  

 Не рекомендуется избыточную часть кабелей сворачивать 
кольцами. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʅɽ ɼʆʇʋʉʂɸɽʊʉʗ изменять длину кабелей ДУУ 
(ДСУ) – монтажная муфта.  

Для защиты от механических повреждений рекомендуется ка-
бели размещать в металлических или пластиковых трубах, гофри-
рованных рукавах, коробах, лотках или кабель-каналах.  

ʅɽ ɼʆʇʋʉʂɸɽʊʉʗ прокладывать кабели БИЦ-ДУУ, БИЦ-ДСУ 
и сигнальные кабели внешних связей вблизи силовых цепей, а при 
наличии электромагнитных помех высокого уровня – без укладки их 
в заземленных металлорукавах или металлических трубах. Металл-
орукава (трубы) должны быть заземлены только с одной стороны – 
со стороны БИЦ. 

ʅɽ ɼʆʇʋʉʂɸɽʊʉʗ натяжение кабелей связи ДУУ и ДСУ с мон-
тажными муфтами. 

2.6.3. Перед  подключением  концы  кабелей   в  соответствии  с  ГОСТ 23587 
зачищаются от изоляции на длину 5 мм и облуживаются. Кабели про-
пускаются через гермовводы и подключаются к разъемам в соответ-
ствии со схемой соединения.  

2.6.4. Необходимость защитного заземления прибора определяется в соот-
ветствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства электро-
установок» (ПУЭ) в зависимости от напряжения питания и условий 
размещения прибора. 

Защитное заземление, а также заземляющее устройство 
должны удовлетворять требованиям ПУЭ.  
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В соответствии с ПУЭ заземляющий проводник, соединяющий 
блок с заземляющим устройством и выполняемый медным прово-
дом с механической защитой, должен иметь сечение не менее 
2,5 мм2, без механической защиты – не менее 4 мм2. 

Во избежание отказа прибора не допускается в качестве защит-
ного заземления использовать систему заземления молниезащиты. 

2.6.5. Расходомер не имеет оперативного сетевого выключателя, поэтому 
подключение его к сети питания рекомендуется выполнять через 
внешний выключатель. 
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3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Введенный в эксплуатацию расходомер рекомендуется подвергать 
периодическому осмотру с целью контроля: 

- работоспособности расходомера; 

- соблюдения условий эксплуатации расходомера; 

- наличия напряжения питания в заданных пределах; 

- отсутствия внешних повреждений составных частей расходомера; 

- надежности электрических и механических соединений. 

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не 
должна быть реже одного раза в две недели.  

Рекомендуется периодически (с периодом в зависимости от 
условий эксплуатации) производить осмотр и очистку от возможных 
отложений, зарастаний и т.п. на внутренней поверхности канала 
(трубопровода) в месте установки ДУУ, ДСУ. 

3.2. Несоблюдение условий эксплуатации расходомера, указанных в 
настоящем документе, может привести к отказу прибора или превы-
шению допустимого уровня погрешности измерений. 

Внешние повреждения также могут привести к превышению до-
пустимого уровня погрешности измерений. При появлении внешних 
повреждений изделия или кабеля питания, связи необходимо обра-
титься в сервисный центр или региональное представительство для 
определения возможности его дальнейшей эксплуатации.  

3.3. Наличие напряжения питания расходомера определяется по нали-
чию индикации, а работоспособность прибора – по содержанию ин-
дикации на дисплее расходомера. Возможные неисправности, инди-
цируемые расходомером, указаны в Приложении Б ч.II РЭ. 

В расходомере осуществляется индикация наличия нештатных 
ситуаций в слове состояния.  

3.4. Расходомер по виду исполнения и с учетом условий эксплуатации 
относится к изделиям, ремонт которых производится на специаль-
ных предприятиях либо на предприятии-изготовителе. 

На месте эксплуатации выявляется неисправность с точностью 
до блока: БИЦ, ДУУ, ДСУ. 

3.5. Неисправный блок для ремонта или замены необходимо отправлять 
предприятию-изготовителю в составе БИЦ или ДУУ для совместной 
калибровки прибора. 

В случае замены БИЦ или ДУУ, а также в случае замены или 
изменения длины кабелей, прибор должен пройти калибровку на 
предприятии-изготовителе. 
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3.6. Отправка прибора для проведения поверки, либо ремонта должна 
производиться с паспортом прибора. В сопроводительных докумен-
тах необходимо указывать почтовые реквизиты, телефон и факс от-
правителя, а также способ и адрес обратной доставки.  

При отправке в поверку или в ремонт прибора в комплекте с 
ДУУ, ДСУ датчики должны быть очищены от отложений, осадков, 
грязи и т.п. 

3.7. Поверка прибора производится в соответствии с методикой поверки, 
изложенной в Разделе 5 настоящего руководства. 
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4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВА-
НИЕ 

4.1. Расходомер упаковывается в индивидуальную тару категории КУ-2 
по ГОСТ 23170 (ящик из гофрированного картона). 

Присоединительная арматура упаковывается в отдельную тару. 

4.2. Расходомер должен храниться в упаковке изготовителя в сухом отап-
ливаемом помещении в соответствии с условиями хранения 1 со-
гласно ГОСТ 15150. В помещении для хранения не должно быть то-
копроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызыва-
ющих коррозию и разрушающих изоляцию. 

Расходомер не требует специального технического обслужива-
ния при хранении. 

4.3. Расходомеры могут транспортироваться автомобильным, речным, 
железнодорожным и авиационным транспортом (кроме негерметизи-
рованных отсеков) при соблюдении следующих условий: 

- транспортировка осуществляется в заводской таре; 

- отсутствует прямое воздействие влаги; 

- температура не выходит за пределы от минус 30 до 50 С̄; 

- влажность не превышает 95 % при температуре до 35 С̄; 

- вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм или 
ускорением до 49 м/с2; 

- удары со значением пикового ускорения до 98 м/с2; 

- уложенные в транспорте изделия закреплены во избежание падения 
и соударений. 
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5. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

Расходомеры «ВЗЛЕТ РБП» проходят первичную поверку при 
выпуске из производства, периодические – при эксплуатации. 

Межповерочный интервал – 4 года. 

5.1. Операции поверки 

5.1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указан-
ные в табл.5. 

Таблица 5 

Наименование операции Номер пункта методики 

 1. Внешний осмотр 5.7.1 

 2. Опробование 5.7.2 

 3. Подтверждение соответствия программного обеспечения 5.7.3 

4. Определение погрешности 5.7.4 
 

5.1.2. Поверка выполняется имитационным способом. 

5.1.3. Допускается поверка расходомеров не в полном диапазоне паспорт-
ных значений параметров, а в эксплуатационном диапазоне, в рабо-
чих условиях эксплуатации. 

5.2. Средства поверки 

5.2.1. При проведении поверки применяется следующее оборудование: 

1) средства измерения: 

- частотомер электронно-счетный Ф5311, Е92.721.039 ТУ, относи-

тельная погрешность измерения частоты не более ° 0,10 %, абсо-
лютная погрешность измерения количества импульсов не бо-

лее ° 1 имп; 

- генератор Г4-221/1, ТУ ВУ 100039847.074-2006, погрешность уста-
новки частоты ±(0,012 + 0,0001 f) Гц; 

- рулетка, 3ПК2-10АНТ-1, цена деления 1 мм, ГОСТ 7502-98.  

2) вспомогательные устройства: 

- психрометр аспирационный с пределами измерения относительной 
влажности от 10 до 100 % , ТУ25.1607.054-85; 

- термометр, ГОСТ 13646-68; 

- контрольный манометр, кл 0,4, ТУ25-05-1664-74; 

- барометр с пределами измерения давления от 66 до 900 мм рт. ст. 
по ТУ 912-500-ТУ1; 

- анемометр акустический АПА-1/4, УЕИС.407351.001 ТУ;  

- щит-отражатель; 

- IBM-совместимый персональный компьютер (ПК). 

5.2.2. Допускается применение другого оборудования, приборов и 
устройств, характеристики которых не уступают характеристикам 
оборудования и приборов, приведенных в п.5.2.1. При отсутствии 
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оборудования и приборов с характеристиками, не уступающими ука-
занным, по согласованию с госповерителем, выполняющим поверку, 
допускается применение оборудования и приборов с характеристи-
ками, достаточными для получения достоверного результата по-
верки. 

5.2.3. Все средства измерения должны быть поверены и иметь действую-
щие свидетельства или отметки о поверке. 

 

5.3. Требования к квалификации поверителей 

К проведению измерений при поверке и обработке результатов 
измерений допускаются лица, аттестованные в качестве повери-
теля, изучившие эксплуатационную документацию на расходомер и 
средства поверки, имеющие опыт поверки средств измерений 
уровня, расхода, объема жидкости, а также прошедшие инструктаж 
по технике безопасности в установленном порядке. 

 

5.4. Требования безопасности 

5.4.1. При проведении поверки должны соблюдаться требования безопас-
ности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителями» и «Межотраслевые правила по 
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроуста-
новок». 

5.4.2. При работе с измерительными приборами и вспомогательным обо-
рудованием должны быть соблюдены требования безопасности, ого-
воренные в соответствующих технических описаниях и инструкциях 
по эксплуатации применяемых приборов. 

 

5.5. Условия проведения поверки 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие 
условия: 

- температура окружающего воздуха, °С от плюс 5 до плюс 40; 

- относительная влажность, % от 30 до 80; 

- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7; 

ПРИМЕЧАНИЕ. Проведение поверки в рабочих условиях экс-
плуатации расходомера допускается при соблюдении требований к 
условиям эксплуатации поверочного оборудования. 

 

5.6. Подготовка к проведению поверки 

5.6.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие 
подготовительные работы: 

- проверка наличия поверочного оборудования и вспомогательных 
устройств (приспособлений), перечисленных в п.5.2; 
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- проверка наличия действующих свидетельств (отметок) о поверке 
используемых средств измерений; 

- проверка соблюдения условий п.5.5; 

- проверка наличия паспорта на поверяемый расходомер и соответ-
ствия комплектности и маркировки расходомера, указанным в пас-
порте; 

- подготовка к работе поверяемого расходомера, средств измерений 
и вспомогательных устройств, входящих в состав поверочного обо-
рудования в соответствии с их эксплуатационной документацией. 

5.6.2. Подготовить рабочее место поверителя в соответствии со схемой, 
приведенной на рис.3. Поверяемый расходомер переключить в ре-
жим ПОВЕРКА. 

Подключение поверочного и вспомогательного оборудования к 
расходомеру выполняется в соответствии с требованиями эксплуа-
тационной документации на соответствующее оборудование и руко-
водством по эксплуатации на расходомер.  

 

ИНДИКАТОР

Выход RS ПК

Частотомер

ВольтметрМС

ВЗЛЕТ РБП

Генератор

ДУУ

Щит - 

отражатель

Рулетка

Токовый выход 

Частотный выход 

 

ʄʉ ï ʤʘʛʘʟʠʥ ʩʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʡ; ʇʂ ï ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʡ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨ. 

Рис.3. Схема соединений при поверке расходомера. 

При поверке в расходомере задается расходная характеристика 
произвольного лотка. Значения точек расходной характеристики 
устанавливаются по уровням h1 =1 м, h2 =2 м, h3 =3 м, соответствую-
щим значениям площадей сечения S1 =1 м2, S2 =2 м2 , S3 =3 м2 и зна-
чениям коэффициентов N1 =1, N2 =1, N3 =1. Устанавливаются значе-
ния скорости ультразвука в воде Срк = 1400 м/c, значения угла скоса 
датчика α = 70º. 

Настройка расходомера выполняется в соответствии с требова-
ниями эксплуатационной документации. 
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5.7. Проведение поверки 

5.7.1. Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено 
соответствие внешнего вида расходомера следующим требова-
ниям: 

- на расходомере должен быть указан заводской номер; 

- на расходомере не должно быть механических повреждений и де-
фектов покрытий, препятствующих чтению надписей и снятию от-
счетов по индикатору. 

По результатам осмотра делается отметка о соответствии в 
протоколе (приложение И). 

5.7.2. Опробование расходомера 

Опробование выполняется с целью установления работоспо-
собности расходомера. Опробование допускается проводить без 
присутствия поверителя. 

Для опробования используется схема, приведенная на рис.3. 

После включения питания расходомер прогревается в течение 
30 минут, затем, в соответствии с руководством по эксплуатации, 
устанавливается режим ПОВЕРКА. 

Изменяя значение измеряемого параметра, убедиться в соот-
ветствующих изменениях показаний расходомера, проверить нали-
чие индикации измеряемых и контролируемых параметров на пер-
сональном компьютере, на дисплее расходомера, наличие выход-
ных сигналов. 

Расходомер признается работоспособным, если обеспечива-
ется устойчивый вывод результатов измерений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При опробовании расходомера, исполненного 
без каких-либо устройств вывода и передачи информации, эти 
устройства не проверяются. 

По результатам опробования делается отметка о соответствии 
в протоколе (приложение И). 

5.7.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения. 

Операция «Подтверждение соответствия программного обеспе-
чения» включает: 

– определение идентификационного наименования программного 
обеспечения; 

– определение номера версии (идентификационного номера) про-
граммного обеспечения; 

– определение цифрового идентификатора (контрольной суммы ис-
полняемого кода) программного обеспечения. 

Производится включение расходомера. После подачи питания 
встроенное ПО расходомеров выполняет ряд самодиагностических 
проверок, в том числе проверку целостности конфигурационных 
данных и неизменности исполняемого кода, путем расчета и публи-
кации контрольной суммы. 

При этом будут отражаться следующие данные: 



 

39 

- идентификационное наименование ПО; 

- номер версии (идентификационный номер) ПО; 

- цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО. 

Результат подтверждения соответствия программного обеспе-
чения считается положительным, если полученные идентификаци-
онные данные ПО СИ (идентификационное наименование, номер 
версии (идентификационный номер) и цифровой идентификатор) 
соответствуют идентификационным данным, указанным в описании 
типа средства измерений. 

5.7.4. Определение погрешности расходомера выполняется для значения 
базы измерения (B) 3,3 м, значений дистанций (Dо) 0,1·Dнаиб, 
0,5·Dнаиб, Dнаиб и сдвига частот ∆f (∆f= fо-Fрсигн.) минус 0,3·∆fнаиб, 
0,1·∆fнаиб, ∆fнаиб соответственно. Значения параметров устанавлива-

ются с допуском ° 10 %; 

Для каждой поверочной точки не менее 3 раз снимаются уста-
новившиеся показания расходомера с информационных выходов. 
Допускается снимать показания только с RS-выхода или индика-
тора. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При поверке расходомера, исполненного без ка-
ких-либо устройств вывода и передачи информации, эти устройства 
не поверяются. 

Действительное значения уровня рассчитываются  в соответ-
ствии с формулой: 

0o DBH -= ,   

где D0 – действительное значение дистанции, м; 

      H0 – действительное значение уровня, м; 

      B – значение базы измерения, м. 

Действительные значения скорости рассчитываются  в соответ-
ствии с формулой: 

, 

  

где v0 – действительное значение скорости жидкости, м/c; 

     f0 – действительное значение частоты генератора, Гц; 

    Fрсигн. – значение частоты излучения, индицируется в меню, 
Гц; 

   Срк – значение скорости ультразвука в воде, м/c; 

    α – значение угла скоса датчика, º. 

Действительные значения объема и среднего объемного рас-
хода рассчитываются в соответствии с формулами: 

h000 SNɜHQ ³³³= ,   

и00 TQV ³= ,    

где Q0 – действительное значение среднего объемного расхода, 
м3/с;  
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Sh =1 – коэффициент преобразования уровень-площадь, для 
прямоугольного лотка, м;  

N=1 – коэффициент преобразования максимальная скорость - 
средняя скорость; 

H0 – действительное значение уровня, м;  

V0 – действительное значение объема, м3;  

Tи – время измерения, с. 

Определение абсолютной погрешности расходомера при изме-
рении уровня 

Hç выполняется по формуле: 

 
  

где H0 – действительное значение уровня, м;  

Hи – измеренное значение уровня, м. 

Определение погрешности расходомера при измерении скоро-
сти жидкости выполняется по формулам: 

- в диапазоне скоростей от плюс 1,5 до 5 м/с относительная погреш-
ность δv: 

 

  

где v0 – действительное значение скорости жидкости, м/c; 

vи – измеренное значение скорости жидкости, м/c. 

- в диапазоне скоростей от минус 1,5 до 1,5 м/с абсолютная погреш-
ность Δv: 

   

Определение относительной погрешности расходомера при из-
мерении среднего объемного расхода жидкости выполняется по 
формуле:  

 

  

где Q0 – действительное значение среднего объемного расхода, 
м3/ч; 

Qи – измеренное значение среднего объемного, м3/ч. 

Определение погрешности расходомера при измерении объема 
жидкости выполняется по формуле:  

 

  

где V0 – действительное значение объема, м3; 

Vи – измеренное значение объема, м3. 

Допускается определение погрешности только при измерении 
расхода и объема жидкости. 

Результаты поверки считаются положительными, если погреш-
ности расходомера не превышают значений, установленных в руко-
водстве по эксплуатации. 
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При отрицательных результатах поверки выполняется юсти-
ровка расходомера, после чего поверка выполняется повторно. 

По результатам поверки делается отметка о соответствии в про-
токоле (приложение И). 

 

5.8. Оформление результатов поверки 

5.8.1. При положительных результатах поверки делается запись в пас-
порте расходомера, заверенная подписью поверителя с нанесением 
поверительного клейма, или оформляется свидетельство о поверке, 
после чего расходомер допускается к эксплуатации с нормирован-
ной погрешностью. 

5.8.2. В случае отрицательных результатов первичной поверки расходо-
мер возвращается в производство на доработку, после чего подле-
жит повторной поверке. 

5.8.3. В случае отрицательных результатов периодической поверки расхо-
домер бракуется, а клеймо гасится. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Вид составных частей расходомера 

БИЦ–214           =24В ʉɺʈ N 0000001
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а) вид спереди 
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б) вид снизу 

 

* - справочный размер 

1 ï ʜʠʩʧʣʝʡ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʘ; 2 ï ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʘ; 3 ï ʤʦʜʫʣʴ ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʷ;  
4 ï ʤʦʜʫʣʴ ɺʀʇ; 5 ï ʤʦʥʪʘʞʥʳʡ ʤʦʜʫʣʴ; 6 ï ʩʫʙʙʣʦʢ ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʷ; 
7 ï ʢʣʝʤʤʘ ʟʘʟʝʤʣʝʥʠʷ; 8 ï ʨʘʟʲʝʤ RS-232; 9 ï ʟʘʛʣʫʰʢʘ ʤʝʤʙʨʘʥ-
ʥʘʷ. 

Рис.А.1. Блок измерительный цифровой. 
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а) вид сбоку                        б) вид сзади 

* - справочный размер 

1 ï DIN-ʨʝʡʢʘ; 2 ï ʢʨʦʥʰʪʝʡʥ; 3 ï ɹʀʎ. 
Рис.А.2. БИЦ с  кронштейнами для крепления на DIN-рейку 35/7,5. 

 

122 62

6
4

7
2

 m
a

x

2

1

3

4

5

 

1 ï ʢʦʨʧʫʩ ʜʘʪʯʠʢʘ; 2 ï ʢʘʙʝʣʴ ʩʚʷʟʠ ʩ ɹʀʎ; 3 ï ʠʟʣʫʯʘʶʱʘʷ ʧʦʚʝʨʭ-
ʥʦʩʪʴ; 4 ï ʤʦʥʪʘʞʥʳʡ ʜʠʩʢ; 5 ï ʛʘʡʢʘ. 

 

Рис.А.3. Акустическая система АС-111-013 с ДУУ. 
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* - справочный размер 

 
1 ï ʢʦʨʧʫʩ ʜʘʪʯʠʢʘ; 2 ï ʢʘʙʝʣʴ ʩʚʷʟʠ ʩ ɹʀʎ; 3 ï ʧɹʝʟʦʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘ-
ʪʝʣʠ. 

Рис.А.4. Датчик скорости ультразвуковой, устанавливаемый в трубопро-
воды с внутренним диаметром < 300 мм 
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8
1

*

45*

1

3

35°

2

26,5*

 

 

* - справочный размер 

 

1 ï ʢʦʨʧʫʩ ʜʘʪʯʠʢʘ; 2 ï ʢʘʙʝʣʴ ʩʚʷʟʠ ʩ ɹʀʎ; 3 ï ʧʝɹʟʦʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘ-
ʪʝʣʠ. 

Рис.А.5. Датчик скорости ультразвуковой, устанавливаемый в трубопро-
воды с внутренним диаметром > 300 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Варианты монтажа акустических систем 

 

* - справочный размер 

Рис.Б.1. Установочный патрубок для ДУУ. 
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Рис.Б.2. Монтаж ДУУ с помощью установочного патрубка. 

 

ДСУ

184*

200*

5
2

*
2

9
*

 

* - справочный размер 

Рис.Б.3. Пластина для монтажа ДСУ. 
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Рис.Б.4. Общий вид смонтированных датчиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схема соединений  

TSOUT+

TSOUT-

J1

ɺʄʇʃ ʁʀʅɾʉʁʋɾʄʕʆʔʂ 

ʏʁʍʉʇɻʇʂ 

J2

PT3A

LEAD3A

LEAD3B

PT3B

SHIELD3

+24 В

- 24 В

1

2

+
ʁɻʈ-

L

N
~ 220 В 50 Гц

ɽʌʌ
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GND
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GND
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2

3

4

5
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GND
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 Рис.В.1. Схема соединений расходомера.  
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Cеть 220 В , 50 Гц

ɼʋʋɼʉʋ

 

Рис.В.2. Структурно-монтажная схема расходомера. 

  
Для подключения БИЦ – ДУУ может использоваться кабель 

связи, например, типа LiYCY 6x2x0.14, а для подключения БИЦ – 
ДСУ – кабель связи, например, типа Unitronic FD CP(TP) 2х2х0,14. 
Длина кабелей не более 30 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Схема оконечного каскада универсальных 
выходов  

Питание оконечного каскада (рис.Г.1) универсальных выходов 
может осуществляться как от внутреннего источника питания – ак-
тивный режим работы, так и от внешнего источника – пассивный ре-
жим. 

+ 5 V

1 кОм

J1 (J1, J3, J5, J7)

J2 (J2, J4, J6, J8)

«TSOUT+»

«TSOUT-»

(«TSOUTx+»)

(«TSOUTx-»)

 

Рис.Г.1. Схема оконечного каскада универсальных выходов. 

В скобках на схеме указаны обозначения для универсальных 
выходов сервисных модулей.   

Для установленного значения Актив. Ур. <Высокий> наличию 
импульса на выходе в частотном и импульсном режимах, а также 
наличию события в логическом режиме соответствует разомкнутое 
состояние электронного ключа. При отсутствии импульса и отсут-
ствии события электронный ключ замкнут. 

Для установленного значения Актив. Ур. <Низкий> состояния 
электронного ключа обратные. 

При активном режиме работы оконечного каскада и разомкну-
том электронном ключе напряжение на выходе будет в пределах 
(2,4 – 5,0) В, при замкнутом ключе – не более 0,4 В. Работа выхода 
при активном режиме работы оконечного каскада допускается на 
нагрузку с сопротивлением не менее 1 кОм. 

В пассивном режиме допускается питание от внешнего источ-
ника напряжением постоянного тока от 5 до 10 В, допустимое значе-
ние коммутируемого тока нагрузки не более 10 мА. 

Подключение оконечного каскада к внутреннему источнику + 5 В 
осуществляется с помощью соответствующих перемычек, замыкаю-
щих контактные пары установки режима работы оконечного каскада 
универсального выхода.  

Длина линии связи для универсальных выходов – до 300 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Коммутация модулей внешних связей 
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ɸ ï ʨʝʟʝʨʚʥʦʝ ʦʢʥʦ; 

ɹ1, ɺ1 ï ʦʢʥʘ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʪʘʮʠʦʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʜʦʧʦʣ-
ʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʤʦʜʫʣʷ ʚʥʝʰʥʠʭ ʩʚʷʟʝʡ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ ʩʣʦʪ 
1;  

ɹ2, ɺ2 ï ʦʢʥʘ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʪʘʮʠʦʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʜʦʧʦʣ-
ʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʤʦʜʫʣʷ ʚʥʝʰʥʠʭ ʩʚʷʟʝʡ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ ʩʣʦʪ 
2; 

ɻ ï ʦʢʥʦ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʪʘʮʠʦʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦ-
ʚʘʥʥʦʛʦ ʤʦʜʫʣʷ: çRS-232 / RS-485 / ʜʠʩʢʨʝʪʥʳʡ ʚʳʭʦʜ 0è; 

ɼ ï ʦʢʥʦ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʪʘʮʠʦʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʧʨʠʝʤʦ-ʧʝ-
ʨʝʜʘʶʱʝʛʦ ʤʦʜʫʣʷ ɼʋʋ; 

ɽ ï ʦʢʥʦ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʪʘʮʠʦʥʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʤʦʜʫʣʷ ʢʘ-
ʥʘʣʘ ɼʉʋ; 

ɾ ï ʦʢʥʦ ʜʣʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʤʦʜʫʣʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʳʭ ʚʭʦʜʦʚ; 

1 ï ʢʦʣʦʜʢʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ 1 ɸ ʚ ʮʝʧʠ =24 ɺ; 

2 ï ʨʘʟʲʝʤ ʜʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʢʘʙʝʣʷ ʧʠʪʘʥʠʷ =24 ɺ; 

3, 4 ï ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʝ ʧʘʨʳ J3, J4 (ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ) ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥ-
ʥʦʛʦ ʤʦʜʫʣʷ ʜʣʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʨʝʞʠʤʘ ʨʘʙʦʪʳ ʨʘʩʭʦʜʦʤʝʨʘ; 

5 ï ʨʘʟʲʝʤ ʧʨʠʝʤʦ-ʧʝʨʝʜʘʶʱʝʛʦ ʤʦʜʫʣʷ ʢʘʥʘʣʘ ʫʨʦʚʥʷ ʜʣʷ ʧʦʜʢʣʶ-
ʯʝʥʠʷ ʢʘʙʝʣʷ ʩʚʷʟʠ ʩ ɼʋʋ;  

6 ï ʨʘʟʲʝʤ ʧʨʠʝʤʦ-ʧʝʨʝʜʘʶʱʝʛʦ ʤʦʜʫʣʷ ʢʘʥʘʣʘ ɼʉʋ; 

7 ï ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʲʝʤ; 

8 ï ʨʘʟʲʸʤʳ ʚʭʦʜʦʚ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʤʦʜʫʣʷ. 

Рис.Д.1. Субблок измерителя исполнения БИЦ-214 (вид сзади). 
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Рис.Д.2. Коммутационные элементы комбинированного модуля. 

 

Таблица Д.1. Обозначение контактных элементов и сигналов комбини-
рованного модуля. 

Наименование 
выхода 

Обозначение  
контактного 
элемента 

Обозначение сигнала, 
назначение контактного элемента 

RS-232 

1 RXD 

2 RTS 

3 TXD 

4 CTS 

7 GND 

Универсальный  
выход 0 

J1 Контактные пары установки режима работы 
универсального выхода 0 J2 

- TSOUT+ 

- TSOUT- 

- 
J3 Контактные пары установки режима работы 

прибора J4 

RS-485 

- GND 

- A / Data- 

- B / Data+ 

 

К разъему RS-232 комбинированного модуля подключается шлейф (плос-
кий кабель) от внешнего разъема, расположенного на корпусе монтажного мо-
дуля. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1

2

7

8

Шлейф

(вид сверху

разъема со

шлейфом)1

 

а) вид снаружи на внешний  
    разъем DB9 интерфейса  
    RS-232 

б) кабельный разъем, подключаемый к    
    разъему RS-232 комбинированного 
    модуля 

 

Рис.Д.3. Коммутация интерфейса RS-232. 
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Рис.Д.4. Коммутационные элементы модуля температурных входов 
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Рис.Д.5. Маркировка коммутационных элементов двух модулей универ-

сальных выходов. 

 

Таблица Д.2. Нумерация универсальных и токовых выходов в зависи-
мости от места установки модуля. 

Место установки 
Маркировка 

сигналов 
Наименование и номер 

выхода модуля 

Контакт. пары установки 
режима работы 

номер 
слота 

обознач. 
окна 

обознач. 
окна 

маркировка 
контакт. пар 

1 Б1 

TSOUT1 +/- Универсальный 1 

В1 

J1, J2 

TSOUT2 +/- Универсальный 2 J3, J4 

TSOUT3 +/- Универсальный 3 J5, J6 

TSOUT4 +/- Универсальный 4 J7, J8 

2 Б2 

TSOUT1 +/- Универсальный 5 

В2 

J1, J2 

TSOUT2 +/- Универсальный 6 J3, J4 

TSOUT3 +/- Универсальный 7 J5, J6 

TSOUT4 +/- Универсальный 8 J7, J8 

1 Б1 I / GND Токовый 1 - - 

2 Б2 I / GND Токовый 2 - - 
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Рис.Д.6. Маркировка коммутационных элементов модулей токового вы-
хода и интерфейса Ethernet. 

 

 

1 8

(вид слева

разъема с

кабелем)кабель

(вид со стороны

подключения к

ответному разъему)
 

 

а) кабельный разъем RJ45 для подключения к сети передачи данных 
или ПК 

 

Цепь 

Контакты 

Разъем модуля 
Ethernet 

Разъем RJ45 

подключение к сети подключение к ПК 

TX+ 1 1 3 

TX- 2 2 6 

RX+ 3 3 1 

RX- 4 6 2 

 

б) таблица коммутации сигналов в кабеле связи при подключении к сети 
передачи данных и подключении к ПК 

 

Рис.Д.7. Коммутация интерфейса Ethernet. 

1 8

159

 

Рис.Д.8. Технологический разъем DB15 (вид со стороны подключения ответ-
ного разъема). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Источник вторичного питания 

LN

40*

 90 *

5

2
+V V

1

+V OK

+V ADJ

3

4

100*

 35 *

6

 

a) вид спереди   б) вид сбоку 

 

* - справочный размер 

 

1 ï ʚʠʥʪʳ ʢʦʥʪʘʢʪʥʦʡ ʢʦʣʦʜʢʠ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ =24 ɺ; 2 ï ʩʚʝ-
ʪʦʜʠʦʜʥʳʡ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʚʪʦʨʠʯʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ; 3 ï 
ʚʠʥʪ ʟʘʟʝʤʣʝʥʠʷ; 4 ï ʚʠʥʪʳ ʢʦʥʪʘʢʪʥʦʡ ʢʦʣʦʜʢʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʧʨʷ-
ʞʝʥʠʷ ʧʠʪʘʥʠʷ ~220 ɺ 50 ɻʮ (L ï ʣʠʥʠʷ, N ï ʥʝʡʪʨʘʣʴ); 5 ï ʩʝʨʴʛʘ ʜʣʷ 
ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʟʘʱʝʣʢʠ; 6 ï ʟʘʱʝʣʢʘ ʜʣʷ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʥʘ DIN-ʨʝʡʢʝ. 

 

Рис.Е.1. Источник вторичного питания серии ADN-3024 (=24 В 30 Вт).  
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35*

 90*

5

2

4

58*

3

6

 35*

LN

V +V
V0

1

 

a) вид спереди                 б) вид сбоку 

 

* - справочный размер 

 

1 ï ʚʠʥʪʳ ʢʦʥʪʘʢʪʥʦʡ ʢʦʣʦʜʢʠ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ =24 ɺ; 2 ï ʚʠʥʪ 
ʧʦʜʩʪʨʦʡʢʠ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ; 3 ï ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʥʳʡ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨ ʚʢʣʶ-
ʯʝʥʠʷ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʚʪʦʨʠʯʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ; 4 ï ʚʠʥʪʳ ʢʦʥʪʘʢʪʥʦʡ ʢʦʣʦʜʢʠ 
ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʧʠʪʘʥʠʷ ~220 ɺ 50 ɻʮ (L ï ʣʠʥʠʷ, N ï 
ʥʝʡʪʨʘʣʴ); 5 ï ʩʝʨʴʛʘ ʜʣʷ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʟʘʱʝʣʢʠ; 6 ï ʟʘʱʝʣʢʘ ʜʣʷ ʢʨʝʧ-
ʣʝʥʠʷ ʥʘ DIN-ʨʝʡʢʝ. 

 

Рис.Е.2. Источник вторичного питания серии HDR-30-24 (=24 В 30 Вт). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Протокол монтажных и пусконаладочных 
работ  

 

ПРОТОКОЛ 

монтажных и пусконаладочных работ расходомера 

«ВЗЛЕТ РБП» зав.№_____ 

БИЦ-214    зав.№ __________ 

ДУУ -   _____   зав.№ __________,   ДСУ - _____ зав.№ _________,  

 

1. Объект _________________________________________________ 
                                             наименование организации, почтовый адрес, тел/факс 

2. Общие характеристики объекта:   

тип канала (трубопровод, лоток и т.д.) ______________________ 

месторасположение объекта _______________________________ 

контролируемая жидкость  ________________________________ 

максимальный уровень заполнения Hмакс, м __________________ 

минимальное значение дистанции Dмин, м ____________________ 

максимальное значение дистанции Dмакс, м ___________________ 

база измерения уровня B, м ________________________________ 

скорость ультразвука в воздухе С0 в створе при 0 хС, м/с _____ 

3. Эскиз объекта и вариант монтажа ДУУ и ДСУ 

4. Характеристики объекта 

Таблица Ж.1. 

№ точки 1  2  3  4   5 6  7  8  

Уровень, м                 

Площадь, м2                 

Коэфф. N         

№ точки 9  10  11  12  13  14  15  16  

Уровень, м                 

Площадь, м2                 

Коэфф. N         

№ точки 17  18   19 20  21  22  23  24  

Уровень, м                 

Площадь, м2                 

Коэфф. N         

№ точки 25  26   27 28   29 30  31  32  

Уровень, м                 

Площадь, м2                 

Коэфф. N         

 

 

 

 

5. Примечания _____________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Представитель организации-производителя  

пусконаладочных работ    _______________ / __________________ / 
                                                                               подпись                                        ФИО 

« ___ » ______________ 20__ г. 

 

Представитель Заказчика _______________ / __________________ / 
                                                                                подпись                                        ФИО 

 « ___ » ______________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Протокол поверки расходомера 

 

Протокол поверки расходомера «ВЗЛЕТ РБП» 

 

Заводской номер _________________  Исполнение ____________ 

Год выпуска ________________ 

Вид поверки _________________ 

 

Таблица К.1. 

Наименование операций 
Пункт  

документа 
по поверке 

Отметка о  
соответствии 

Примеча-
ние 

Внешний осмотр 7.7.1   
Опробование 
Подтверждение соответствия программ-
ного обеспечения 

7.7.2 
7.7.3 

  
Определение погрешности расходомера 7.7.4   

 

 

Расходомер _____________________ к  эксплуатации 

                         (годен, не годен) 

 

Дата поверки  "____"  __________20__ г.      

 

Поверитель ______________________/___________________/ 

                                   (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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